イオンプレーティング法によるTiNコーティング矯正用ワイヤーの耐食性評価 by 杉澤  晴紀
イオンプレーティング法によるTiNコーティング矯
正用ワイヤーの耐食性評価











あるイオンプレーティング法によって窒化チタン (TiN) コーティングされたステンレススチール (SS)
ワイヤーおよびニッケルチタン (Ni-Ti) ワイヤーの腐食挙動と機械的特性を評価することである。




トリプル四重極質量分析計 (Triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry: ICP-
QQQ) による金属イオン溶出量の検討によると，塩酸へ 30 分間浸漬した場合の TiN コーティング SS
ワイヤーおよび TiN コーティング Ni-Ti ワイヤーからの金属イオン溶出は，両非コーティングワイヤー
と比較して著しく減少した。また，アノード分極試験法による解析では，TiN コーティング SS ワイヤー
および TiN コーティング Ni-Ti ワイヤーの破壊電圧は非コーティング SS ワイヤーおよび非コーティ
ング Ni-Ti ワイヤーのそれと比べて著しく上昇した。さらに，アノード分極試験後の両 TiN コーティ
ングワイヤー表面において，大きな孔食は認められなかった。TiN コーティング SS ワイヤーの最大応
力および 0.2％耐力は非コーティング SS ワイヤーに比べ有意に高かった。TiN コーティング SS ワイ
ヤーの曲げ剛性および 0.1mm オフセット曲げ強さもまた，非コーティング SS ワイヤーより上昇した。
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ティング法による矯正用 SS および Ni-Ti ワイヤー表面上の TiN コーティングは耐食性を増加すること
が示唆された。また，引張試験により最大応力および 0.2％耐力が増加し，曲げ試験により曲げ剛性お
よび 0.1mm オフセット曲げ強さが増加したことから，TiN コーティング SS ワイヤーは引張強さと剛
性を増加することが示唆された。しかしながら，TiN コーティング Ni-Ti ワイヤーでの曲げ試験にお












TiN コーティングあるいは非コーティングの SS ワイヤーおよび Ni-Ti ワイヤーを塩酸に 30 分間浸
漬した場合の金属イオン溶出量をトリプル四重極質量分析計を用いて検討した結果，TiN コーティン
グした両ワイヤーからの金属イオン溶出量は，非コーティングの場合と比較して著しく減少した。また，
アノード分極試験の結果，TiN コーティングした SS ワイヤーおよび Ni-Ti ワイヤーの破壊電圧は，非
コーティングの場合と比較して著しく上昇した。アノード分極試験後の両 TiN コーティングワイヤー
表面に著明な孔食は認めなかった。
TiN コーティング SS ワイヤーの最大応力および 0.2% 耐力は，非コーティング SS ワイヤーと比較
して有意に高かった。また，TiN コーティング SS ワイヤーの曲げ剛性および 0.1 mm オフセット曲げ
強さは，非コーティング SS ワイヤーと比較して増加した。一方，曲げ試験の結果，TiN コーティング
Ti-Ni ワイヤーのワイヤーから押し返す力は非コーティング Ni-Ti ワイヤーの場合と比較して減少した。
本研究によって，SS ワイヤーおよび Ni-Ti ワイヤーの耐食性は，イオンプレーティング法を用いて
TiN コーティングすることにより改善することが明らかとなり，TiN コーティングワイヤーが金属ア
レルギー患者の矯正治療に有用である可能性が示された。また，本研究は TiN コーティングが SS ワ
イヤーの引張強さや剛性を増加させる一方で，Ni-Ti ワイヤーの弾性力を減少させることを明らかにし
たもので，各ワイヤーの臨床応用に重要な示唆を与える研究と考えられる。
以上のことから，本論文は博士（歯学）の学位に値するものと判断する。
